Heathkit Electronic Switch 
Model S-2 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Input Voltages ps cccode see eaggeguw ss 110-125V AC 50-60 cycles 
Power ConsumipiI «a5 as ame ce ee ws 6 25 Watts 
Tube Complement: 
Mh ses cis Jo Gh den er QA Raa awe, Sin eh Sib 6X5 (GT) Rectifier 
DR fate, sob Ont toy, oe WP a ha eee AOS 6SN7 (GT) Multivibrator 
Wy ie ort ae & 2 Ewe eee eR aS ee 6SN7 (GT) Blocking Tube 
Tigh eaaeee dower 2 6SH7 (GT) or 6837 (GT) A Amplifier 
Lin Gyre Mace Rea G oss SSH? (GT) or 6SJ7 (GT) B Amplifier 
Control Line Up: 
Gain A Control Coarse Frequency Control 
Gain B Control Fine Frequency Control 


Position Control 
Approximate Switching Rates: (Continuously variable) 
Low range: Less than 10 Cps. to 100 Cps. 
Middle range: 50 Cps. to 400 Cps.. 
High range: 250 Cps. to 2000 Cps. 
Physical Specifications: 


Length (excluding knobs)....-----..-........00..,, 10 1/8" 
o WARGh Sigs dead eda PSR YAMA ORE OBA eee as. 5 5/8" 
Height (excluding handle and feet)............0..00 007° 6 5/8" 
Net Weigtit occu. cB pa PARE E LES TR Eee cay nee es 8 lbs. 
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